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RESOL UCION 1712/2005
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE (M.S.y A))

Servicios de cirugia menor y mayor ambulatoria

Normas e instrumentos para la habilitacion categorizante de los se
de quiréfanos anexos a consultorios y centro médicos - Req
procedimientos y condiciones - Libro de registro de cin
Reglamentacién de lares. 911/2004 (M.S. y A.) - Derogacion de |
575/84 (S.C.E.P.) y delares. 911/2004 (M.S.y A.).

del 28/11/2005; Boletin Oficial: 01/12/2005

VISTO € expediente N° 1-2002-7972/05-0 del registro de este Ministerio, la Ley N° 17.132, el Decreto N° 621¢
Resolucion del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE N° 911/04, la Resolucion de la ex-SECRETARI
ESTADO DE SALUD PUBLICA N° 2385/80, la Resolucion de laex-SECRETARIA DE SALUD PUBLICA N° 9]
la Disposicién de laex-SUBAREA DE CONTRALOR DEL EJERCICIO PROFESIONAL N° 575/84,y
CONSIDERANDO:

Que la Resolucion de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA N° 2385 de fecha 11 de agosto d
establece las normas minimas de habilitacion que hacen posible el adecuado funcionamiento de los establecin
asistenciales en el ambito de fiscalizacion del Ministerio de Salud y Ambiente.

Que ante la incorporacién de nuevas tecnologias, equipamiento-dispositivos médicos y técnicas de procedimient
como la aparicion de nuevas especiaidades médico-quirdrgicas, se autorizd, por Disposicion de la ex-SUBARE
CONTRALOR DE EJERCICIO PROFESIONAL N° 575/84, € funcionamiento de quir6fanos como ane
Consultorios, Centros Médicos, Servicios Médicos y/u Odontol 6gicos de Urgencia e Institutos.

Que, en aras de garantizar la calidad de la atencion del paciente y su seguridad, el MINISTERIO DE SAL
AMBIENTE ha dictado la Resolucion N° 911/04 de fecha 9 de setiembre de 2004, en la que establecié las cond
fisico funcionales minimas que deben poseer para su funcionamiento, indicando las practicas quirdrgicas autorizad
su realizacién en estas instituciones.

Que, tales limitaciones han sido establecidas para la realizacion de las précticas de cirugia ambulatoria en los quit
como anexo de Consultorios, Centros Médicos, Servicios Médicos y/u Odontoldgicos de Urgencia e Ins
establecidos por Disposicion de la ex-SUBAREA DE CONTRALOR DE EJERCICIO PROFESIONAL N° 575
resultando de aplicacion a los establecimientos con internacion habilitados conforme lo establecido en la Resoluc
2385/80 de la ex-Secretaria de Estado de Salud Publica

Que, a pesar de los plazos fijados por € Articulo 6° de la citada Resolucion, existieron presentaciones extemporan
parte de las Entidades y Sociedades Cientificas solicitando la ampliacion y/o modificacion del listado de pr
quirdrgicas de su Anexo |.

Que estas presentaciones han sido consideradas para su tratamiento e inclusion, en virtud de resultar contes
fundamentaciones emitidas por las Sociedades Cientificas recurrentes y la opinién de las areas técnicas competel
este Ministerio.

Que por € articulo 4° de la Resolucion Ministerial N° 911/04 se encomendd a la DIRECCION DE CALIDA
SERVICIOS DE SALUD elaborar, un proyecto de normas e instrumentos para la habilitacién categorizante
servicios de cirugia ambulatoria en el ambito de fiscalizacion del Ministerio de Salud y Ambiente.

Que ante el incremento de procedimientos quirdrgicos ambulatorios, es necesario precisar cuales de ellosy en que
es posible su realizacién, teniendo en cuenta los pardmetros establecidos a nivel internacional.

Que importa esclarecer la diferencia existente entre la capacidad de resolucion quirdrgica que deben ofrecer los d
prestadores de servicios de cirugia.

Que resulta relevante establecer no solo las consideraciones edilicio-estructurales, de equipamiento y de recurso h
de los @mbitos donde se desarrollan estas préacticas, sino también las condiciones psicofisicas de |os pacientes susce
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de ser sometidos a estos procedimientos, ademés de la variabilidad clinica de las patol ogias.

Que e MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE debe propender a gjecutar aquellas facultades regulatorias que
propias, y que resultan indelegables, con miras a la proteccion de la poblacion general y del gercicio de sus dere
obligaciones como paciente - usuarios de los servicios quirdrgicos que pudiere utilizar.

Que se ha definido en el ambito del CONSEJO FEDERAL DE SALUD -COFESA-, como politica prioritaria fed
adherir a un modelo de habilitacion categorizante de servicios de salud, motivo por €l cual, deberdn las
autorizaciones de los servicios que practican cirugia ambulatoria enmarcarse en las normas e instrumentos que al
determine la DIRECCION DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, en lo atinente a los aspectos técnicos.
Que, oportunamente, la Comisién ad hoc ded CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DEL SECTOR SAL!
prestado su conformidad para el dictado de la Resolucion N° 911/04, que por la presente se reglamentay amplia.
Que laDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS hatomado la intervencién que le compete.

Que se actia en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. por Decreto N° 438/199Z
modificatorias, articulo 23 , apartados 3, 5, 12 y 15) y €l articulo 2° del Decreto N° 6216/67, Reglamentario de la
17.132.

Por €llo,

EL MINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE

RESUELVE:

Articulo 1°. - Apruébanse las normas e instrumentos para la habilitacion categorizante de |os servicios de quiréfano
anexo de Consultorios, Centros Médicos, Servicios Médicos y/u Odontoldgicos de Urgencia e Institutos para el am
fiscalizacion del Ministerio de Salud y Ambiente.

Art. 2°. - Entiéndese por Cirugia Menor Ambulatoria a los procedimientos quirdrgicos menores que se realiz
anestesia local y que, sin ningun periodo de recuperacién, permiten al paciente retirarse del consultorio o centro er
inmediata.

Art. 3°. - Entiéndese por Cirugia Mayor Ambulatoria a la modalidad de prestacion del servicio quirdrgico realize
anestesia local, regiona o general, que requiere que €l paciente reciba cuidados post-operatorios poco intensivos
duracion no podra ser superior a SEIS (6) horas, por 1o que no necesitan internacion y que cumplido el peri
recuperacion son derivados a su domicilio. Estos procedimientos son realizados dentro del horario establecidc
Resolucion N° 911/04 del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE.

Art. 4°. - Establécese que los quiréfanos anexos a consultorios deberan cumplimentar |os requerimientos definidc
ANEXO | y solo podrén realizar Cirugia Menor Ambulatoria. Entendiéndose por Cirugia Menor Ambulator
descriptaen € Articulo 2°.

Art. 5°. - Establécese que los quirdfanos de los Centros Médicos que realicen Cirugia Menor Ambulatoria ¢
cumplimentar los requisitos establecidos en el ANEXO Il de la presente. Entendiéndose por Cirugia Menor Ambul:
la descriptaen e Articulo 2°.

Art. 6°. - Establécese que los quiréfanos de los Centros Médicos que realicen Cirugia Mayor Ambulatoria ¢
cumplimentar los requisitos establecidos en el ANEXO 11 de la presente. Entendiéndose por Cirugia Mayor Ambul;
ladescriptaen e Articulo 3°.

Art. 7°. - Apruébase € listado de procedimientos de Cirugia Menor Ambulatoriay Cirugia Mayor Ambulatoria, qu
ANEXO |V se agrega ala presente, y que resultan susceptibles de ser realizados en los quirdfanos anexos a Consullt
en Centros Médicos.

Art. 8°. - Establécese como condicion para determinar la viabilidad del procedimiento quirdrgico en forma ambt
gue €l profesional actuante, en forma previa haya considerado las condiciones psicofisicas del paciente, la varie
clinicade la patologia, €l examen prequirdrgico y € consentimiento informado del mismo.

Art. 9°. - Ser4 condicién obligatoria e ineludible para las instituciones cuya actividad se reglamenta por esta Reso
garantizar la presencia de un profesional médico en el ambito de la misma, hasta e egreso de/l/los paciente/s
instalaciones, siendo el mismo el profesional actuante o miembro de su equipo. El atay retiro del paciente debe cor
la autorizacién del médico actuante debidamente rubricada.

Art. 10. - A fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 17.132 y su Decreto Reglamentario, se estak
obligatoriedad de llevarse un libro registro de cirugia para la inscripcion de la totalidad de las intervenciones quir
efectuadas en |as instituciones cuya actividad se reglamenta por |la presente.

El citado libro registro debera estar encuadernado y foliado y haber sido registrado en la DIRECCION DE REGI
FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS. En é deberan establecerse los datos de identificacion del pe
tipo de intervencion quirdrgica, tipo de anestesia utilizada, fecha y hora de inicio y finalizacion de las n



indicandose, ademés, los datos completos del equipo quirdrgico y del médico a cargo de la anestesia. Los rec
exigidos previamente no excluyen larealizacion de la historia clinicadel paciente.

Art. 11. - Todo Consultorio o Centro Médico con quiréfano habilitado que realice cirugias ambulatorias debera pt
acreditar mantener:

a. Convenio de derivacion con Empresa de Traslado Sanitario de Pacientes, que cuente con unidades de alta comy
de traslado habilitada por autoridad competente.

b. Convenio con Establecimiento Asistencial con Internacién que cuente con Unidad de Terapia Intensiva, habilite
autoridad competente.

c. Convenio con Empresa de Traslado de Residuos Biopatogénicos, habilitada por autoridad competente.

Art. 12. - Las eventuaes modificaciones del ANEXO 1V, deberan ser aprobadas por Resolucion Ministerial. A tal
el Ministerio podra solicitar fundamentacion y justificacion a las Sociedades Cientificas Acreditadas, la que deb
avalada por las areas técnicas competentes pertenecientes a este Ministerio.

Art. 13. - La presente Resolucién seré de aplicacion alos Servicios Médicos y Odontoldgicos de Urgencia e Institt
todo aguello que resulte pertinente.

Art. 14. - Se habilitardn por esta Resolucién los quiréfanos anexos a consultorios ya habilitados por reglament:
previas 0 que tengan habilitacion provisoriaalafecha.

Art. 15. - A partir de la presente sdlo se habilitardn centros médicos para la realizacion de cirugia ambulatoria
mayor.

Art. 16. - Derdgase la Disposicion de laex-SUBAREA DE CONTROL DEL EJERCICIO PROFESIONAL N° 575/
Resolucion N° 911/04 del Ministerio de Salud y Ambiente en todo aquello que se oponga ala presente.

Art. 17. - Establécese un plazo maximo de 365 dias corridos a partir de la fecha para la adecuacion de las instituc
esta normativa, luego de la cual se darén de bgjalas habilitaciones preexistentes.

Art. 18. - Registrese, comuniguese, publiquese, dése a la Direccion Nacional del Registro Oficial, pdng
conocimiento a quien corresponda a través de la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO, FISCALIZACI
SANIDAD DE FRONTERAS. Cumplido, archivese.

Ginés M. Gonzélez Garcia.

ANEXO|

QUIROFANO UNICO ANEXO A CONSULTORIO

| Entiéndese por Cirugia Menor Ambulatoria a los procedimientos quirirgicos menores que sé realizan con
anestesia local y que, sin ningln periodo de recuperacion, permiten al paciente retirarse del consultorio o de
Centro en forma inmediata.

Accesos y Circulaciones
Los accesos posibilitaran el control de ingresos y estaran debidamente identificados. En todos ios casos las

circulaciones seran independientes espacialmente de las dreas de trabajo y no presentaran barreras
arquitecténicas, salvandose los desniveles, de existir con rampas de pendiente reglamentaria.El quirdfano ane
a consultorio deberd tener un facil acceso desde el exterior
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Debera ser indenandiente del resto de los locales, con acceso directo desde &l drea de lavado. "
Espacio adecuado que permita la libre circulacion del profesional actuante. Se deberz preveer alrededor de la
mesa de operaciones espacio libre que permita: la correcta ubicacion del personal y equipo que actla sobre e
paciente y la circulacion simultanea de una persana por el espacio inmediato posterior, con normal acceso de |
camilla, mas una persona al costado de Ia mesa de operaciones para el traslado del pacients.
Superficie minima para este quiréfano:S metros cuadrados.

Adecuada iluminacidn natural y/o artificial. _
Debera poseer un sistema de luz electrica de emergencia .Contara con sistema de puesta a tierra para todes lg
circuitos de tomacorrientes (monofasices y trifasicos ) conectados al correspondiente dispesitivo gue cumpla ac
los fines propuestos. Las instalaciones poseerdan los dispositivos de seguridad aléctrica: protecciones
termomagnéticas y divuntores

El ancho libre de las puertas debera permitir el normal acceso de una camilla o silla de ruedas al local.

Pisos: resistentes al uso, lavables, impermeables, lisos con angulos redondeados

FParedes y cielorraso: resistentes al uso, impermeables, lavables, ignifugos, superficies lisas, sin molduras, que
ne acumulen suciedad y de facil limpieza.

Adecuada climatizacion. La misma podran ser garantizadas por aire acondicionado, calefaccion, refngaracmn
ventilacion forzada,

Si se utiliza aire acondicionado no debera ser recirculado, El aire inyectado al local debera ser filtrado o
esterilizado. En todos los casos las tomas de aire deberdn hacerse de zonas no contaminadas.

Seguridad contra incendics; se deberan tomar todas las previsiones vigentes establecida por sutoridad
competente.
Eguipamiento:
Mesa quirurgica: De material cromado o inoxidable o material lavable con movimiento universal y con los
accescrios correspondientes para distintas posiciones o sillon segun procedimientos.

Mesa para instrumental: De material inoxidable o cromado

Wesas accesorias. con caracteristicas similares g las anteriores.

Bancos altos 0 taburetes

Soportes o carmriles para frascos de venoclisis
Lebrilios o palanganas

Aspirador mecanico.

Fuente de oxigena

Fuente de luz central o frontal

Carro de paro cardiaco v de tragqueostomia segun normativas vigentes

Area de lavado:

Esta area estara ubicada de manera que una ver utilizada por el cirujano, el mismo tenga acceso directo a la
sala de oparaciones.

Las piletas contaran con equipos de accionamients a codo o pedal o autematico no manual., dispositivo
proveedor de jabon o proveedor de solucidn antiséptica con accionamiento no manual,

—x

i

SALA DE RECUPERACION

Localizada adyacente al quiréfano.

El anche libre de las puertas debe permitir el normal acceso de una camilla o silla de ruedas
Superficie minima de 9 m2 ¢on acceso a un sanitario

Las condicionantes ambientales de privacidad y asepsia.

Caracteristicas pisos, zécalos, paredes vy cielo rasos similar al quirdfano

instalaciones generales de electricidad y de prevencion de incendios similar al guiréfanc.
Equipamiento

Lavabo, toallero para descartables.

Camilla, cama o silldn.

Accesibilidad a Oxigeno y carro de paro del quirdfano.

VESTUARIO Y SANITARIO PARA PERSONAL Y PACIENTES
AREA DE ROPA LIMPIA Y SUCIA

Recurso Humano:

El quiréfano estara a cargo de un cirujanc general o especialista validado por la autoridad competente.
De ser necesario. Médico Anestesista validado por la autoridad competente.
En caso de ser necesano podra ser asistido por enfermera y/o instrumentadora con titulo validado por la
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[FFes 7 o7 CENTRODECIRUGIAM

Entiendese por Cirugia Menor Ambulatoria a los procedimientos quirlrgicos menores que sa realizan con
anestesia local y que, sin ninglin periodo de recuperacion, permiten al paciente retirarse del consultorio o del
Centro en forma inmediata,

jAccesos y Circulaciones

Los accesos posibilitaran el control de ingresas y estaran debidamente identificados. En todos los casos las
circulaciones seran independientes espaciaimente de las dreas de trabajo y no presentaran barreras
arquitectonicas, salvandose los desniveles, de existir con rampas de pendiente regiamentaria.El centro de Cirugia
debara tener un facil acceso desde &l exterior

Caracteristicas Constructivas

Pisos: Resistentes al uso, Lisos, Lavables, Continuos, Impermeables, sin comunicacién con red cloacal ( en area
de quircfano ). Zocalos: Impermeables y Angulos Redondeados(en areas de circulacian restringida).

Paredes y Cielorrasos: Superficies Faciimente lavables, Lisas Aislantes y Resistentss al Fuaqo

Puertas : de acceso de luz libre, que permita el paso de camillas v ¢ sillas de ruedas.

Instalacién Eléctrica:

Contara con sistema de puesta a tierra para todos los circuitos de tomacorrientes (monofasicos y trifasicos )
conectados al correspondiente dispositive que cumpla con los fines propuestos, Las instalaciones poseerén los
dispositives de seguridad eléctrica: proteccicnes termomagnéticas y diyuntores.

Contara con instalacidn o dispositivos para luz de emergencia en accesos, circulaciones, local de enfermeria, y
Quiréfanos.

Gases medicinales:

Contard con el abastecimiento y suministro, centralizado o individual, de aquellos gases (oxigeno, vacio, aire
comprimido, efc.) que se raguieran.

Condiciones de Seguridad

Debera contar comeo minimo con matafuegos autorizados por la autoridad competente y segln reglamentaciones
vigentes.

Salidas de emeargencia debidamente sefalizadas.

—

Consuitorios
Areas de espera .
Area de recepcion de pacientas,
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AREAQUIRURGICA  ©

Zona de Circulacion Restringida
Quirdfanos en cantidad variable segin cada unidad.
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| Debhera ser independienta del resto de los locales, con acceso directo desde el area de lavado. _
{Espacio adecuado que permita la libre circulacion del profesional actuante. Se debera preveer alrededor de la
mesa de operaciones espacio libre que permita; la correcta ubicacion del personal y equipo que actia sobre &l
paciente y la circulacion simultanea de una persona por el espacio inmediato posterior, con normal acceso de |
camilla, mas una persona al costado de la mesa de operaciones para el traslado del paciente.

Superficie minima 9 metros cuadrados.

Ei ancho libre de las puertas debera permitir el normal acceso de una camilla o siila de ruedas al local.
Adecuada iluminacidn natural y/o artificial.

Pisos: resistentes al uso, lavables, impermeables, lisos con angulos redondeados.

Paredes y cielorraso: resistentes al uso, impermeables, lavables, ignifugas,superficies lisas, sin molduras, que
acumulen suciedad y de facil limpieza.

Adecuada climatizacion. La misma podran ser garantizadas por aire acendicionado, calefaccién, refngeracmn
ventilacion forzada,

Si se utiliza aire acondicionado no debera ser recirculado. El aire inyectado al local debera ser fiitrado o
esterilizade. En todos los casos las tornas de aire deberan hacerse de zonas no contaminadas. "

conectados ai correspondiente dispositivo gue cumpla con los fines propuestos. Las instalaciones poseeran los
dispositivos de seguridad eléctrica: protecciones termomagnéticas vy diyuntores.

Gases medicinales Contara con ¢l abastecimiento y suministro de aguellos gases (oxigeno, vacio, aire
comprimido. etc.) que se requieran.

Equipamiento:

Mesa quirdrgica: De material cromado o inoxidable o material lavable con movimiento universal y con los
acceserios correspondientes para distintas posiciones o sillén segin procedimientos.

Mesa para instrumental: De material inoxidable o cromadn
Mesas accesorias: con caracteristicas similares a las anterioras.
Bancos altos o taburetes

Soportes o carriles para frascos de vencclisis

Lebrillas o palanganas

Aspirador mecanico.

Fuente de iuz central o frontal

Carro de paro cardlaco segun normativa vigente

Area de lavado

Esta area estara ubicada de manera que una vez utilizada por el cirujano, el mismo tenga acceso directo a la sal
de operaciones.

Las piletas contaran con equipos de accionamiento a codo ¢ pedal o automatice no manual., dispositivo
proveedor de jabén o proveedor de solucidn antiséptica con accionamiento no manual,

—-
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Localizada adyacente al quircfanc.

El ancha libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas
Superficie minima de 9 m2 con acceso a un sanitario

Las condicionantes ambientales de privacidad y asepsia.

Caracteristicas pisos, zocalos, parades y cielo rases similar al quiréfano

Instaiaciones generales de electricidad y de prevencion de incendios similar al quirdfano.
iEquipamiento

Lavabo, toallero para descartables.

[Camilla, cama o sillon.
A:ms:br!uﬁad Oxi eno

carro de paro del gurrufanc

[ : AL BT - ﬁhﬂf?‘ Pabfentﬁﬂw-ﬁqpi“%:{?; i i ,J, if“‘:ﬁ";ﬁu}g'—;‘? J‘ E .‘
- LDEE| para Abaste';smlentas '_ur Procesamientos Perifericos limpios

- Local para Abastecimientos y Procesamientos Periféricos usados

- Depésito de Equipos
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Se entendera por Cirugia Mayor Ambulatoria a la modalidad de prestacion del servicio
quirdrgico realizada con anestesia local, regional o general, que requiere que el paciente
reciba cuidados post-operatorios poco intensivos y cuya duracion no podra ser superior a
SEIS (6) horas, por lo que no necesitan internacion y que cumplido el periodo de
recuperacion son derivados a su domicilio.

Accesos y Circulaciones

Los accesos posibilitaran el control de ingresos y estaran debidamente identificados. En
todos los casos las circulaciones seran independientes espacialmente de las areas de
trabajo y no presentaran barreras arquitectonicas, salvandose los desniveles, de existir cor
rampas de pendiente reglamentaria.El centro de Cirugia debera tener un facil acceso
desde el exterior
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Caracteristicas Constructivas :
Pisos: Resistentes al uso, Lisos, Lavables, Continuos, Impermeables, sin comunicacion
con red cloacal ( en quirofanos ). Zocalos: Impermeables y Angulos Redondeados{en
areas de circulacion restringida). |
Paredes y Cielorrasos: Superficies Facilmente lavables, Lisas Aislantes y Resistentes al
Fuego

Puertas : de acceso de luz libre, que permita el paso de camillas y ¢ sillas de ruedas.
Instalacion Eléctrica:

Contara con sistema de puesta a tierra para todos los circuitos de tomacorrientes
(monofasicos y trifasicos ) conectados al correspondiente dispositivo que cumpla con los
fines propuestos. Las instalaciones poseeran los dispositivos de seguridad eléctrica:
protecciones termomagnéticas y divuntor. |
Contara con instalacion o dispositivos para luz de emergencia en accesos, circulaciones,
local de enfermeria, y Quirdfanos.

Gases medicinales:

Contara con el abastecimiento y suministro, centralizado o individual, de aquellos gases
(oxigeno, vacio, aire comprimido, efc.) que se requieran.

Condiciones de Seguridad

Debera contar con matafuegos autorizados por la autoridad competente segln
reglamentacion vigente.

Salidas de emergencia debidamente sefializadas, aptas para su uso.

El Centro de cirugla Ambulatoria debera estar adecuadamente sefializado y debera
disponer de medios de comunicacion con el exterior del mismo.con la posibilidad de
traslado de camillas por ascensor en el caso de existir mas de una planta

AREAS GENERALES 00l e S

Consultorios
Areas de espera .
Area de recepcion de pacientes,

AREAQUIRURGICA .. = = ¢

Zona de Circulacion Restringida
Quiréfanos en cantidad variable segun cada unidad.
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Debera ser independiente del resto de los locales, con acceso directo desde el area de
lavado.

Espacio adecuado que permita la libre circulacion del profesional actuante. Se debera
prever alrededor de la mesa de operaciones espacio libre que permita: la correcta
ubicacion del personal y equipo que actia sobre el paciente y la circulacion simultanea de
una persona por el espacio inmediato posterior, con normal acceso de la camilla, mas une
persona al costado de la mesa de operaciones para el traslado del paciente.

Superfici€ minima 12 metros cuadrados. ( cada lado con un minimo de 3 mts. ).

ruedas al local.

Adecuada iluminacion natural y/o artificial.
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Cirugia Ortopedica y Traumatolagica

Artroscopia diagnostica

Biopsia dsea y muscular,

Extraccion de osteosintesis,

Cirugia Urologica

Rinon y Ureter

Cambio de nefrostomia

Fetiro de cateter urateral

Biopsia renal por puncion

Punciin evacuadara de quiste renal

Vejiga:

Funcion evacuadora vesical

Cistostomia por puncion

Uretra;

Meatotomia uretral

Prostata v vesiculas seminales:

Biopsia de prostata por puncion.

Testiculo, Deferente y Epididimo:

Biopsia de testiculo

Drenaje de gbsceso testicuiar

Puncion de derrame sscrotal

Biopsia de epididimo

Vaseciomia

Pene:

Escicion de lesidn de pens

Eiopsia de pene

Cauterizacion de |lasion HPY

Fastiopiastia-Circuncision

Seccian de frenillo

Ezcicion de cuerda dorsal o ventral

Cirugia plastica estetica y reparadora

Auriculoplastias

Tumores de piel y celular subcutanen

implantes capilares

| Zetaplastias

[ Colgajos por deslizamiento y rotacion (menores)

| Injertos de piel

inclusion de sustancias awtologas v/o heterologas

Toxina Botulinica
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