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DISPOSICION 1285/2004
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT)

Salud publica -- Reglamento Técnico Mercosur de
Registro de Productos Médicos -- Texto ordenado --
Incorporacion de la res. 40/2000 (Mercosur - G.M.C.)
aladisp. 2318/2002 (A.N.M.A.T.).

Fecha de Emisién: 01/03/2004; Publicado en: Boletin
Oficial 15/03/2004

VISTO e Expediente N° 1-47-5172-02-1 del registro de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOSY TECNOLOGIA MEDICA;y
CONSIDERANDO:

Que por Disposicion ANMAT N° 2318/02, se incorpor6 al ordenamiento juridico nacional
e texto de la Resolucion GMC N° 40/00 "Reglamento Técnico Mercosur de Registro de
Productos Médicos".

Que la Direccion de Tecnologia Médica informa a fs. 45, acerca de diversos errores
materiales cometidos en la transcripcidn del texto de dicha normativa.

Que dichos errores se consideran subsanables en los términos de o normado por € articulo
101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72
(T.O. 1991).

Que la Direccion de Tecnologia Médicay la Direccién de Asuntos Juridicos han tomado la
intervencion de su competencia.

Que se actia en virtud de | as facultades conferidas en los Decretos N° 1490/92 y 197/02.
Por dllo;

EL INTERVENTOR

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS

Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

Articulo 1° - Incorpéranse los Articulos 3.13, 3.14, 3.15y 3.16 del Anexo 111.B y e Anexo
[11.C de la Resolucion GMC N° 40/00 "Reglamento Técnico Mercosur de Registro de
Productos Médicos’ alaDisposicion ANMAT N° 2318 del 23 de mayo de 2002.

Art. 2° - Apruébase e texto ordenado del "Reglamento Técnico Mercosur de Registro de
Productos Médicos' que fuera aprobado por Disposicion ANMAT N° 2318/02 con las
modificaciones introducidas por e presente, conforme ANEXO I, € que se titulara
"Reglamento Técnico Mercosur de Registro de Productos Médicos. Disposicion ANMAT
N° 2318/02. T.O. 2004", que forma parte de |la presente Disposicion.

Art. 3° - Comuniquese a la Secretaria Administrativa del MERCOSUR con sede en la
Ciudad de Montevideo, para el conocimiento de los Estados Parte, a través de la Seccion
Nacional del Grupo Mercado Comun-Mercosur.

Art. 4° - Registrese; comuniquese a CACID, CADIE, CADIEM, CADIME, CAEHFA,
CAEME, CAPA, CAPEMVeL, CAPGEN, CAPROFAC, CILFA, COOPERALA y FAIC.
Dése a la Direccion Nacional del Registro Oficial para su publicacion. Dése copia a
Departamento de Registro, a la Direccién de Tecnologia Médica y a Departamento de
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Relaciones Institucionales. Cumplido, archivese (PERMANENTE).
Manuel R. Limeres.

ANEXOI

MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE REGISTRO DE PRODUCTOS MEDICOS
(DEROGACION DE LA RESOLUCION GMC N° 37/96)

VISTO: e Tratado de Asuncion, el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones N° 91/93,
37/96, 152/96, 38/98 'y 72/98 del Grupo Mercado Comun y la Recomendacion N° 13/99 del
SGT N° 11 "Salud".

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar los criterios para €l Registro de los Productos Médicos.

EL GRUPO MERCADO COMUN

RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar € "Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos
(Derogacion de la Resolucion GMC N° 37/96)", que figuracomo Anexo y forma parte de la
presente Resolucion.

Art. 2 - Los Estados Partes, pondran en vigencia las disposiciones legidativas,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolucion
através de los siguientes organismos:

Argentinas ANMAT (Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia
Médica)

Brasil: ANVISA (AgénciaNaciona de Vigilancia Sanitériado Ministério da Salde)
Paraguay: Ministerio de Salud Publicay Bienestar Social

Uruguay: Ministerio de Salud Publica

Art. 3 - Al entrar en vigencia la presente Resolucion queda derogada la Resolucion GMC
N° 37/96.

Art. 4 - Lapresente Resolucion se aplicaraen €l territorio de |os Estados Partes, al comercio
entre ellos y alas importaciones extrazona.

Art. 5 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberan incorporar la presente Resolucion a
sus ordenamientos juridicos nacionales antes del 1° de enero de 2001.

XXXVIII GMC - Buenos Aires, 28/V1/00

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE REGISTRO DE PRODUCTOS MEDICOS
(Derogacion de la Resolucion GMC N° 37/96) 4

PARTE 1- ALCANCESY DEFINICIONES

1. Los fabricantes e importadores de productos médicos de los Estados Partes del
MERCOSUR, deben cumplir las disposiciones de este documento.

2. Laclasificacion, los procedimientos y las especificaciones descriptas en este documento,
a los fines del registro, se aplican a los productos médicos y sus accesorios segun o
definido en &l Anexo I.

3. Para los propdsitos de este documento, son adoptadas las definiciones establecidas en €l
Anexo l.

4. Este documento no es aplicable alos productos médicos usados o reacondi cionados.
PARTE 2 - CLASIFICACION

1. Los productos médicos, objeto de este documento, estan encuadrados segin € riesgo
intrinseco que representan para la salud del consumidor, paciente, operador o terceros
involucrados, en las clases I, Il , Il o V. Para el encuadramiento del producto médico en
una de esas clases, deben ser aplicadas las reglas de clasificacidn descriptas en € Anexo |1
de este documento.

2. En caso de duda en la clasificacién resultante de la aplicacion de las reglas descriptas en
el Anexo Il serd atribucion de la autoridad sanitaria competente el encuadramiento del
producto médico.

3. Las reglas de clasificacion descriptas en € Anexo Il de este documento podran ser
actualizadas de acuerdo a los procedimientos administrativos adoptados por el



MERCOSUR, teniendo en cuenta el progreso tecnoldgico y las informaciones de incidentes
ocurridos con el uso o aplicacion del producto médico.

PARTE 3 - PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO

1. Esobligatorio el registro de todos los productos médicos encuadrados en este documento,
excepto aquellos productos referidos en los item 2, 3y 12 siguientes.

2. Estén exentos de registro los productos médicos destinados a investigacion clinica,
cumpliendo las disposiciones legales de la autoridad sanitaria competente para la
realizacion de esas actividades, estando prohibida su comercializacion y/o uso para otros
fines.

3. Estan exentas de registro las nuevas presentaciones constituidas de un conjunto de
productos médicos registrados, debiendo contener en el rétulo y/o instrucciones de uso las
informaciones de | os productos médicos correspondientes.

4. La autoridad sanitaria competente concedera el registro para familias de productos
medicos.

5. Los fabricantes o importadores, para solicitar €l registro de productos médicos
encuadrados en las Clases 11, 111 y 1V deben presentar a la autoridad sanitaria competente
los siguientes documentos:

a) Comprobante de pago de |a tasa correspondiente.

b) Informaciones para la identificacion del fabricante o importador y del producto médico
descriptas en los anexos I11.A, 111.B y 111.C de este documento, declaradas y firmadas por el
responsable legal y por el responsable técnico.

c) Copia de autorizacion del fabricante intra o extra-zona o del exportador, para que €l
importador comerciaice su producto médico en € Estado Parte receptor del producto.
Cuando sea autorizado por el exportador, el importador deber4 demostrar la relacion
comercia entre el exportador y €l fabricante.

d) Para productos médicos importados, comprobante de registro o certificado de libre
comercializacién o documento equivalente otorgado por la autoridad competente, en el pais
donde el producto médico es fabricado y/o comercializado.

€) Comprobante del cumplimiento de las disposiciones legales determinadas por los
reglamentos técnicos, en laforma de legislacion MERCOSUR que reglamente esta materia.

6. Los fabricantes o importadores que soliciten el registro de productos meédicos
encuadrados en clase |, deben presentar ala autoridad sanitaria competente los documentos
indicados en los item 5(a), 5(b) y 5(€).

7. La autoridad sanitaria competente evaluara la documentacion presentada para registro,
alteracion, o revalidacion del registro y se manifestara a través de documento oficial.

8. Una vez puesto en practica este reglamento, las autoridades sanitarias de los Estados
Partes, dispondrén de un plazo méximo de 180 dias para la evaluacién de la documentacion
y comunicacion a interesado.

9. Para solicitar la modificacion del registro de producto médico; el fabricante o importador
deberd presentar como minimo los documentos requeridos en e item 5(a), y demés
documentos requeridos para €l registro original del producto meédico, cuya informacion fue
modificada.

10. Para solicitar larevalidacion del registro de producto médico, el fabricante o importador
debera presentar la

informacion requerida en el item 5(a), asi como también copia del registro original. Esta
informacién debera ser presentada antes del vencimiento del registro vigente, lo que no
interrumpiré su comercializacion.

11. El fabricante o el importador detentor del registro del producto médico podra solicitar la
cancelacion del registro mediante la presentacion del Anexo 11 A.

12. Estara exento de registro €l accesorio producido por un fabricante exclusivamente para
integrar otro producto médico de su fabricacion ya registrado y cuyo informe técnico
(Anexo Il C) del registro de este producto médico contenga informacién sobre este
accesorio. Los nuevos accesorios podran anexarse a registro original como tal, detallando
los fundamentos de su funcionamiento, accion y contenido.

13. El registro de productos médicos tendra validez por 5 (cinco) afios, pudiendo ser



revalidado sucesivamente por igua periodo.

PARTE 4 - CONFORMIDAD DE LASINFORMACIONES

1. Cualquier modificacion realizada por el fabricante o importador, en las informaciones
previstas en este reglamento, referidas al item 5 de la parte 3 de este documento, debera ser
comunicada a la autoridad sanitaria competente dentro de los 30 (treinta) dias habiles.

2. Toda comunicacion o publicidad del producto lanzada al mercado de consumo debera
guardar estricta concordancia con las informaciones presentadas por el fabricante o
importador ala autoridad sanitaria competente.

PARTE 5 - SANCIONES ADMINISTRATIVAS

1. Como medida de accién sanitaria y en vista de razones fundamentadas, la autoridad
sanitaria competente suspendera el registro de producto médico en |os casos en que:

a) sea suspendida, por razones de seguridad debidamente justificada, la validez de
cualquiera de los documentos referidos en el item 5 de la parte 3 de este documento.

b) sea comprobado € no cumplimiento de cualquier exigencia de la Parte 4 de este
documento.

c) el producto estuviera bajo investigacién por la autoridad sanitaria competente, en cuanto
airregularidades o defecto del producto o del proceso de fabricacion, que representen riesgo
para la salud del consumidor, paciente, operador, o terceros involucrados, debidamente
justificada.

2. La autoridad sanitaria competente cancelara el registro del producto médico en e caso
que:

a) fuera comprobada la fasedad de informacion presentada en cualquiera de los
documentos a que se refiere e item 5 de la parte 3 de este reglamento, o que fuera
cancelado alguno de aquellos documentos, por la autoridad sanitaria competente.

b) en caso de comprobacién por parte de la autoridad sanitaria competente de que el
producto o proceso de fabricacion puede presentar riesgo para la salud del consumidor,
paciente, operador o terceros involucrados.

3. Lasuspension del registro de producto médico sera publicada en documento oficia por la
autoridad sanitaria competente y sera mantenida hasta que la soluciéon del problema que
ocasionalasancion y su anulacion sean comunicadas a través de documento oficial.

4. La cancelacion del registro de producto médico sera publicada en documento oficia por
la autoridad sanitaria competente.

5. La autoridad sanitaria competente de un Estado Parte del MERCOSUR, a cancelar o
suspender e registro de producto médico debe comunicar dentro de los 5 dias hébiles, su
decision alas autoridades de los otros Estados Partes, justificando técnicamente las razones
de la cancelacion o suspension. De la misma forma comunicara e momento y el motivo del
levantamiento de la sancidn, s fuerael caso.

DEFINICIONES

Las definiciones siguientes se aplican exclusivamente a este documento, pudiendo tener
distinto significado en otro contexto.

01 Accesorio: producto fabricado exclusivamente con el proposito de integrar un producto
médico otorgando a ese producto una funcién o caracteristica técnica complementaria.

02 Consumidor: persona fisica que utiliza un producto médico como destinatario final.

03 Fabricante: cuaquier persona gque proyecta, fabrica, monta o procesa intrazona un
producto médico terminado, incluyendo terceros autorizados para esterilizar, rotular, y/o
embalar.

04 Familia de productos meédicos: conjunto de productos médicos, donde cada producto
posee las caracteristicas técnicas, descriptas en los item 1.1, 1.2 y 1.3 del Informe Técnico
(Anexo I11.C), semejantes.

05 Instruccién de uso: manuales, prospectos u otros documentos que acomparian el
producto médico conteniendo informaciones técnicas sobre el producto.

06 Importador: persona juridica, publica o privada, que desarrolla la actividad de ingresar a
un Estado Parte productos médicos fabricados fuera del mismo.

07 Instrumento quirdrgico reutilizable: instrumento destinado a uso quirdrgico para cortar,
perforar, aserrar, fresar, raspar, grampear, retirar, pinzar o redizar cualquier otro



procedimiento similar, sin estar conectado a ningin producto médico activo, y que puede
volver a ser utilizado una vez efectuados todos | os procedi mientos apropiados.

08 Lote o Partida: cantidad de un producto elaborado en un ciclo de fabricacion o
esterilizacion, cuya

caracteristica esencial eslahomogeneidad.

09 Operador: persona que desarrolla actividades utilizando un producto médico.

10 Orificio del cuerpo: cualquier abertura natural del cuerpo humano, incluyendo la cavidad
ocular o cualquier abertura artificialmente creadatal como un estoma.

11 Investigacion Clinica: investigacion utilizando seres humanos destinada a verificar €
desempefio, seguridad y eficacia de un producto médico, en la forma que la legislacion
MERCOSUR dispone sobre esta materia.

12 Plazo: Transitorio: Hasta 60 minutos de uso continuo.

Corto Plazo: Hasta 30 dias de uso continuo.

Largo Plazo: Mayor a 30 dias de uso continuo.

13 Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material,
articulo o sistema de uso o aplicacién médica, odontolégica o laboratorial, destinada a la
prevencion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion o anticoncepcion y que no utiliza medio
farmacol6gico, inmunolégico o metabdlico para realizar su funcion principal en seres
humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su funcion, por tales medios.

13.1. Producto médico activo: cualquier producto médico cuyo funcionamiento depende de
fuente de energia eléctrica o cualquier otra fuente de potencia distinta de la generada por €l
cuerpo humano o gravedad y que funciona por la conversién de esta energia. No se
consideraran productos meédicos activos, los productos meédicos destinados a transmitir, sin
provocar alteracion significativa alguna, energia, sustancias u otros elementos de un
producto médico activo a paciente.

13.2. Producto médico activo para diagnéstico: cualquier producto meédico activo, utilizado
aisladamente o en combinacion con otros productos médicos, destinados a proporcionar
informaciones para la deteccién, diagnostico, monitoreo o tratamiento de las condiciones
fisiol6gicas o de salud, enfermedades o deformaciones congénitas.

13.3. Producto médico activo para terapia: cualquier producto médico activo, utilizado
aisadamente o en combinacién con otros productos médicos, destinado a sustentar,
modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biolégicas en e contexto del
tratamiento o alivio de una enfermedad, lesién o deficiencia

13.4. Producto médico de uso Unico: cualquier producto médico destinado a ser usado en
prevencion, diagndstico, terapia o rehabilitacion o anticoncepcion, utilizable solamente una
vez, segun o especificado por su fabricante.

13.5. Producto médico implantable: cualquier producto médico disefiado para ser
implantado totalmente en e cuerpo humano, o para sustituir una superficie epitelial o la
superficie ocular mediante intervencién quirdrgicay destinado a permanecer ali después de
laintervencién. También se considerard asimismo producto implantable cualquier producto
meédico destinado a ser introducido parcialmente en e cuerpo humano mediante
intervencién quirdrgicay a permanecer alli después de dichaintervencion alargo plazo.
13.6. Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro
del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de una superficie
corporal.

13.7. Producto médico quirdrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en
el interior del cuerpo humano a traves de la superficie corpora por medio o en el contexto
de unaintervencion quirudrgica.

14. Responsable legal: personafisica con poder suficiente para representar a un fabricante o
importador, ya sea en virtud de su caracter societario o por existir un poder.

15. Responsable técnico: profesiona de nivel universitario, capacitado en las tecnologias
gue componen e producto médico, responsable por las informaciones técnicas presentadas
por el fabricante o importador y para la calidad, seguridad y eficacia del producto
comercializado.

16. Rétulo: identificacion impresa aplicada directamente sobre el envase del producto



meédico.

17. Sistema Circulatorio Central: incluye los siguientes vasos. arterias pulmonares, aorta
ascendente, arterias coronarias, arteria carétida primitiva, arteria carétida interna, arteria
carGtida externa, arterias cerebrales, tronco braquiocefdlico, venas cardiacas, venas
pulmonares, vena cava superior y venacava inferior.

18. Sistema Nervioso Central: incluye el cerebro, cerebelo, bulbo y médula espinal.
ANEXO I

CLASIFICACION

|. APLICACION

1. La aplicacién de las reglas de clasificacion se regira por la finalidad prevista de los
productos medicos.

2. Si un producto médico se destina a utilizarse en combinacion con otro producto médico,
las reglas de clasificacion se aplicaran a cada uno de los productos por separado.

L os accesorios se clasificaran por si solos, por separado del producto médico con el que se
utilicen.

3. Los soportes informéticos (software) que sirvan para manegjar un producto meédico o que
tengan influencia en su utilizacion se incluiran automaticamente en la misma categoria.

4. Si un producto médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte
especifica del cuerpo, se considerara para su clasificacion su uso més critico.

5. Si para e mismo producto médico son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las
prestaciones que le atribuye el fabricante, se aplicaran las reglas que conduzcan a la
clasificacion més elevada

6. A los efectos de la aplicacion de la actual clasificacion de los productos meédicos a las
Resoluciones aprobadas con anterioridad a este documento se procedera de la siguiente
forma:

a- Clase | anterior corresponde ala Clase | de este documento.

b - Clase Il anterior corresponde ala Clase Il de este documento.

c - Clase 1l anterior corresponde alas Clases 111 y IV de este documento.

Il. REGLAS

1. Productos Médicos no invasivos

Reglal

Todos los productos médicos no invasivos se incluiran en la Clase |, salvo que sea aplicable
algunade lasreglas siguientes.

Regla?2

Todos los productos médicos no invasivos destinados a la conduccion o almacenamiento de
sangre, fluidos o tejidos corporales, liquidos 0 gases destinados a una perfusion,
administracion o introduccion en el cuerpo entraran en laClase

a S pueden conectarse a un producto médico activo de laClase 11 o de una Clase superior;
b- si estan destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalizacion de sangre u
otros fluidos corporales o para €l almacenamiento de 6rganos, partes de érganos o tejidos
corporales.

En todos los demés casos seincluirdn en laClase|.

Regla3

Todos los productos meédicos no invasivos destinados a modificar la composicién biolégica
0 quimica de la sangre, de otros fluidos corporales o de otros liquidos destinados a
introducirse en el cuerpo se incluirdn en la Clase 1, savo s el tratamiento consiste en
filtracion, centrifugacion o intercambios de gases o de calor, en cuyo caso se incluirdn en la
Clasell.

Regla4

Todos los productos médicos ho invasivos que entren en contacto con la piel lesionada:

a se clasificardn en la Clase | si estan destinados a ser utilizados como barrera mecanica,
parala compresion o parala absorcién de exudados;

b- se clasificaran en la Clase 11l s se destinan principalmente a utilizarse con heridas que
hayan producido una ruptura de ladermisy sélo puedan cicatrizar por segunda intencion;

c- se incluirdn en la Clase |l en todos los demas casos, incluidos los productos médicos



destinados principa mente a actuar en el micro entorno de una herida.

2. Productos M édicos Invasivos

Regla5

Todos los productos médicos invasivos en relacion con los orificios corporales, salvo los
productos meédicos quirdrgicamente invasivos, que no estén destinados a ser conectados a
un producto médico activo:

a- seincluiran enlaClase| s se destinan aun uso transitorio;

b - seincluiran enlaClase |1 s se destinan a un uso en corto plazo, salvo s se utilizan en la
cavidad oral hasta faringe, en el conducto auditivo externo hasta el timpano o en una
cavidad nasal, en cuyo caso seincluiran en clase |;

c - seincluiran en la Clase Il si se destinan a un uso prolongado, salvo s se utilizan en la
cavidad oral hasta la faringe, en e conducto auditivo externo hasta el timpano o en una
cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso se
incluirdn enlaClasell.

Todos los productos médicos invasivos en relacién con los orificios corporales, salvo los
productos médicos quirdrgicamente invasivos, que se destinen a conectarse a un producto
meédico activo delaClase Il 0 de una clase superior entraraen laClase 1.

Regla6

Todos los productos médicos quirdrgicamente invasivos destinados a un uso transitorio
entraran en laClase |1 salvo que:

a - se destinen especificamente a diagnosticar, vigilar o corregir una alteracion cardiaca o
del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo
caso seincluiranen laClase 1V,

b - sean instrumentos quirdrgicos reutilizables, en cuyo caso seincluiran en laClasel;

C - se destinen a suministrar energia en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso se
incluirdn enlaClase l1l;

d - se destinen a gjercer un efecto bioldgico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte,
en cuyo caso seincluirdn enlaClase lll;

e - se destinen ala administracion de medicamentos mediante un sistema de infusion, s ello
se efectlla de manera potencia mente peligrosa teniendo en cuenta el modo de aplicacion, en
cuyo caso seincluirdn enlaClase 1.

Regla7

Todos los productos médicos quirdrgicamente invasivos destinados a un uso a corto plazo
seincluirdn en laClase || salvo que tengan por finalidad:

a especificamente, diagnosticar vigilar o corregir una alteracion cardiaca o del sistema
circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se
incluirdnenlaClaseV; o

b- utilizarse, especificamente, en contacto directo con el sistema nervioso central, en cuyo
caso seincluiranenlaClaselV; o

c- suministrar energia en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso se incluiran en la
Claselll; 0

d- gercer un efecto bioldgico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso se
incluirdnenlaClaseV; o

e- experimentar modificaciones quimicas en €l organismo salvo si 1os productos médicos se
colocan dentro de los dientes, o de administrar medicamentos, en cuyo caso se incluiran en
laClaselll.

Regla8

Todos los productos médicos implantables y los productos médicos invasivos de uso
prolongado de tipo quirdrgico seincluiran en laClase I11 salvo que se destinen:

a- acolocarse dentro de los dientes, en cuyo caso seincluiran en laClaselll;

b - autilizarse en contacto directo con el corazdn, el sistema circulatorio central o el sistema
nervioso central, en cuyo caso seincluirdn enlaClase 1V;

C - agercer un efecto bioldgico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso se
incluirdn en Clase 1V;

d - a sufrir modificaciones quimicas en € organismo, salvo s los productos se colocan



dentro de los dientes, o a la administracion de medicamentos, en cuyo caso se incluiran en
el ClaselV.

3. Reglas adicionales aplicables alos productos médicos activos.

Regla9

Todos los productos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar
energia se incluiran en la Clase Il salvo s sus caracteristicas son tales que puedan
administrar energia a cuerpo humano o intercambiarla con e mismo de forma
potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y e punto de
aplicacion de laenergia, en cuyo caso seincluiran en laClasellll.

Todos los productos médicos activos destinados a controlar o monitorear € funcionamiento
de los productos médicos terapéuticos activos de la clase 1ll o destinados a influir
directamente en & funcionamientos de dichos productos se incluirén en laClase l11.

Regla 10

Todos los productos meédicos activos con fines de diagnostico seincluiran en laClase I1:

& S se destinan a suministrar energia que vaya a ser absorbida por e cuerpo humano,
excluidos los productos médicos cuya funcién sea la iluminacion del organismo del
paciente en el espectro visible;

b- si se destinan acrear unaimagen "in vivo" de la distribucion de farmacos radiactivos;

c- S se destinan a permitir un diagnostico directo o la vigilancia de procesos fisiol6gicos
vitales a no ser que se destinen especificamente a la vigilancia de parametros fisiol6gicos
vitales, cuando las variaciones de esos parametros, por gemplo las variaciones en €l
funcionamiento cardiaco, la respiracion, la actividad del sistema nervioso central, puedan
suponer un peligro inmediato paralavida del paciente, en cuyo caso seincluiran en la Clase
.

Los productos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen
alaradiologia con fines diagnosticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar
0 monitorear dichos productos, o que influyan directamente en & funcionamiento de los
mismos, seincluirdn enlaClasellll.

Reglal1l

Todos los productos médicos activos destinados a administrar medicamentos, liquidos
corporales u otras sustancias a organismo, o0 a extraerlos del mismo, se incluirdn en la
Clase 11, ano ser que ello se efectlie de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta
la naturaleza de las sustancias, la parte del cuerpo gue se trate y el modo de aplicacién, en
cuyo caso seincluirdn enlaClase l1l.

Regla12

Todos los demés productos médicos activos seincluiran en laClase .

4. Reglas especiales

Regla13

Todos los productos médicos que incorporen como parte integrante una sustancia que, si se
utiliza independientemente, podria considerarse como un medicamento que pueda ejercer
sobre el cuerpo humano una accion accesoria ala de los productos médicos, se incluiran en
laClase V.

Regla14

Todos los productos meédicos utilizados con fines anticonceptivos o parala prevencion de la
transmision de enfermedades transmisibles por contacto sexual se consideraran productos
de la Clase Ill, a menos que sean productos medicos implantables o invasivos de largo
plazo en cuyo caso seincluirdn enlaClase I V.

Regla15

Todos los productos médicos destinados especificamente a uso de desinfeccion, limpieza,
enjuague o, en su caso, ala hidratacion de lentes de contacto, seincluiran en laClasel 1.
Todos los productos médicos que se destinen especificamente a la desinfeccion de
productos médicos seincluirdn enlaClase 1.

La presente regla no se aplicara a productos destinados a la limpieza de productos medicos,
gue no sean lentes de contacto, mediante accion fisica.

Regla 16



Los productos médicos no activos destinados especificamente a registro de imagenes
radiograficas de diagnosticos seincluiran en laClase 1.

Reglal7

Todos los productos médicos elaborados utilizando tejidos animales o derivados de los
mismos que hayan sido transformados en inertes se incluirén en la Clase |V, excepto en los
casos en que los productos estén destinados a entrar en contacto Unicamente con piel
intacta.

Regla 18

No obstante |o dispuesto en otras reglas, las bolsas para sangre seincluiran en laClase l11.
ANEXO II11.A

FORMULARIO CON INFORMACIONES DEL FABRICANTE O IMPORTADOR Y
SUS PRODUCTOS MEDICOS

1. Tipo de Solicitud:

. Registro

. Revalidacion

. Alteracion

. Cancelacion

2. ldentificacion del Fabricante o Importador solicitante de Registro.

2.1. Caodigo para identificacion de la autorizacion del funcionamiento concedida al
establecimiento para lafabricacidn o importacion del producto médico.

2.2. Razon Social del fabricante o importador.

2.3. Nombre de fantasia del fabricante o importador, cuando correspondiera.

2.4. Informaciones del fabricante o importador.

Direccion completa;

Teléfono/Fax/E-mail.

3. Identificacion del producto médico

3.1. Cdbdigo de identificacion y nombre técnico del producto médico, (utilizando
nomenclatura universal o MERCOSUR cuando ésta se encuentre disponible).

3.2. Marca'y modelo(s) de (los) producto(s) medico(s) (describir o detallar la familia de
productos médicos, cuando fuese necesario).

3.3. Clasificacion del producto médico conforme a las reglas establecidas en el Anexo Il de
éste documento.

3.4. Origen del producto meédico:

Nombre del fabricante y su direccion completa.

4. El responsable legal y e responsable técnico del establecimiento asumen la
responsabilidad de las informaciones presentadas en este formulario:

Nombre, cargo y firma del responsable legal.

Nombre, titulo (registro profesional) y firmadel responsable técnico.

ANEXOI11.B

INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE
PRODUCTOS MEDICOS

1. Requisitos Generales

1.1 Las informaciones que constan en el rétulo y en las instrucciones de uso deberan estar
escritas en e idioma del Estado Parte en e que esta siendo solicitado €l registro del
producto médico.

1.2 Todos los productos médicos deberan incluir en su envase las instrucciones de
utilizacion. Excepcionamente estas instrucciones podran no estar incluidas en los envases
de los productos médicos encuadrados en las Clases | y |1, si la completa seguridad de su
utilizacion puede garantizarse sin ayuda de tales instrucciones.

1.3 Las informaciones necesarias para la utilizacion del producto médico con plena
seguridad, deberdn figurar siempre que sea factible y adecuado, en e propio producto
médico y/o en envase unitario o, en caso de ser posible, en el envase comercial.

Si no es factible envasar individualmente cada unidad, esta informacién debera, figurar en
unas instrucciones de utilizacion que acompafien a uno o varios productos medicos.

1.4 Cuando sea apropiado, las informaciones adoptaran, la forma de simbolos y/o colores.



Los simbolos y los colores de identificacion que se utilicen deberdn gjustarse a
reglamentacion MERCOSUR. Si no existe ningun reglamento en este campo, los simbolos
y colores se describirdn en la documentacion que acomparia al producto.

1.5 Si en un reglamento técnico especifico de un producto médico hubiese necesidad de
informaciones complementarias por la especificidad del producto, las mismas seran
incorporadas al rétulo o en las instrucciones de uso, si corresponde.

2. ROTULOS

El modelo del rétulo debe contener |as siguientes informaciones:

2.1. Larazén socia y direccion del fabricantey del importador, si corresponde;

2.2. La informacion estrictamente necesaria para que €l usuario pueda identificar el
producto médico y e contenido del envase;

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril";

2.4. El cbdigo del lote precedido por la palabra"lote" o el niUmero de serie seglin proceda;
2.5. Si corresponde, fecha de fabricacion y plazo de validez o la fecha antes de la cua
debera utilizarse e producto médico paratener plena seguridad;

2.6. Laindicacién, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso;

2.7. Las condiciones especificas de amacenamiento, conservacion y/o manipulacion del
producto;

2.8. Las instrucciones especial es para operacion y/o uso de productos meédicos;

2.9. Cualquier advertencia y/o precaucion gue deba adoptarse;

2.10. Si corresponde, €l método de esterilizacion;

2.11. Nombre del responsabl e técnico legal mente habilitado paralafuncion;

2.12. Numero de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificacion de la
Autoridad Sanitaria competente.

3. INSTRUCCIONES DE USO

El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando
corresponda:

3.1. Las indicaciones contempladas en el item 2 de éste reglamento (Rétulo), salvo las que
figuranenlositem 2.4y 2.5;

3.2. Las prestaciones contempladas en el item 3 del Anexo de la Resolucion GMC N° 72/98
gue dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos
Meédicosy los posibles efectos secundarios no deseados,

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a
los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de
informacion suficiente sobre sus caracteristicas para identificar los productos médicos que
deberan utilizarse afin de tener una combinacion segura;

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar s €l producto médico estd bien
instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, asi como los datos
relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que
haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad
de los productos médicos,

3.5. La informacién (til para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantacion del
producto médico;

3.6. La informacion relativa a los riesgos de interferencia reciproca relacionados con la
presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos especificos;

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y s
corresponde la indicacion de los métodos adecuados de reesterilizacion;

3.8. Si un producto médico esta destinado a reutilizarse, los datos sobre |os procedimientos
apropiados para la reutilizacion, incluida la limpieza, desinfeccion, el acondicionamiento y,
en su caso, e método de esterilizacion s e producto debe ser reesterilizado, asi como
cualquier limitacion respecto al nimero posible de reutilizaciones.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las
instrucciones de limpieza y esterilizacion deberan estar formuladas de modo que s se
siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Seccion |
(Requisitos Generales) del Anexo de la Resolucion GMC N° 72/98 que dispone sobre l0s



Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de |os productos médicos;

3.9. Informacion sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse
antes de utilizar el producto médico (por g emplo, esterilizacion, montagje final, entre otros);
3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la informacion
relativa ala naturaleza, tipo, intensidad y distribucion de dicha radiacion debe ser descripta;

Las instrucciones de utilizacion deberén incluir ademas informacién que permita a personal
meédico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban
tomarse. Esta informacion hara referencia particularmente a:

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del
producto médico;

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposicion, en
condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias
eléctricas externas, a descargas electrostaticas, a la presion o a variaciones de presion, a la
aceleracion a fuentes térmicas de ignicion, entre otras;

3.13. Informacion suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto
meédico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restriccion en la
€eleccidn de sustancias que se puedan suministrar;

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no
habitual especifico asociado a su eliminacion;

3.15. Los medicamentos incluidos en € producto médico como parte integrante del mismo,
conforme al item

7.3. del Anexo de la Resolucion GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos
Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

3.16. El grado de precision atribuido alos productos médicos de medicion.

ANEXOIII.C

INFORME TECNICO

1. El informe técnico deberé contar con la siguiente informacion:

1.1 Descripcion detallada del producto médico, incluyendo los fundamentos de su
funcionamiento y su accién, su contenido o composicién, cuando corresponda, asi como €l
detalle de los accesorios destinados aintegrar €l producto médico;

1.2 Indicacion, finalidad o uso al que se destina el producto médico segun lo indicado por €l
fabricante;

1.3 Precauciones, restricciones, advertencias, cuidados especiales y aclaraciones sobre el
uso del producto médico, como su almacenamiento y transporte;

1.4 Formas de presentacion del producto médico;

1.5 Diagrama de flujo conteniendo las etapas del proceso de fabricacion del producto
meédico, con una descripcion resumida de cada etapa del proceso hasta la obtencion del
producto terminado;

1.6 Descripcion de la eficacia y seguridad del producto médico, de acuerdo con la
Resolucion GMC N° 72/98 que rige sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y
Eficacia de los Productos Médicos. En € caso de que esta descripcion no compruebe la
eficaciay la seguridad del producto médico, la Autoridad Sanitaria competente solicitara la
investigacion clinica del producto.

2. En @ caso de solicitar €l Registro de Productos Médicos encuadrado en Clase I, €l
informe técnico de tal peticion deberé contener solamente las informaciones previstas en los
item1.1al1.4 deeste Anexolll.C.

3. El responsable legal y e responsable técnico del establecimiento asumiran la
responsabilidad por las informaciones presentadas en el informe técnico el cual debera estar
firmado por los mismos aclarando nombre, cargo y registro profesional .
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